DYREKTOR
OKREGOWEGO URZEDU MIAR w Warszawie

ul. Elektoralna 4/6, 00-139 Warszawa
tel. 22 581 93 08, fax. 22 581 90 15, e-mail: oum.warszawa@poczta.gum.gov.pl

SWIADECTWO LEGALIZACJI PONOWNEJ

PRZYRZAD POMIAROWY

Przyrzad do pomiaru predkosci pojazdéw w kontroli ruchu drogowego - predkosciomierz kontrolny,

0 oznaczeniu fabrycznym Unicam VELOCITY 3 nr fabryczny CAM?23000025, rok produkcji 2023; wytworca
CAMEA spol. s.r.o. Karasek 2290/1m, 621 00 Brno.

Okreslony wyzej przyrzad pomiarowy spelnia wymagania okreslone prawem i moze by¢ uzytkowany
zgodnie z obowigzujacym prawem w okresie waznosci legalizacji.

OKRES WAZNOSCI LEGALIZACJI
Legalizacja jest wazna do dnia 18 grudnia 2026 r.

MIEJSCE UZYTKOWANIA
Droga krajowa nr 50 miejscowos¢ Mszczonow.

WLASCIWOSCI METROLOGICZNE

Zakres pomiarowy: (10 + 250) km/h; wartos¢ dziatki elementarnej: 1 km/h; zakres temperatur pracy: (-25 + +50) °C.
Wersja oprogramowania: 1.00, warto$¢ sumy kontrolnej dla funkcji przyrzadu na poczatku odcinka drogi A71B72AF,
warto$¢ sumy kontrolnej dla funkcji przyrzadu na koncu odcinka drogi 011268CE.

WNIOSKODAWCA
Sprint S.A., 10-062 Olsztyn, ul. Jagiellonczyka 26; wykonawca naprawy lub instalacji przyrzadu pomiarowego.

WYMAGANIA

§ 13,§ 14, § 18 ust. 1, 2, § 21, § 23 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wymagan,
ktérym powinny odpowiada¢ przyrzady do pomiaru predkosci pojazdéw w kontroli ruchu drogowego, oraz
szczegdtowego zakresu badan i sprawdzen wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrzadow
pomiarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1081).

ZAKRES SPRAWDZEN

§ 30, oraz § 31 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wymagan, ktorym
powinny odpowiadaé przyrzady do pomiaru predkosci pojazdow w kontroli ruchu drogowego, oraz szczegotowego
zakresu badan i sprawdzen wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrzadéw pomiarowych
(Dz. U. 22019 r. poz. 1081)

MIEJSCA UMIESZCZENIA CECH

Cechy urzedu (zabezpieczajace 1PL*) umieszczono na polaczeniu modutdéw UnicamPWR i modutéw UnicamCPU
z szafkami teletechnicznymi - 2 szt. plomb otowianych; pofaczeniu modutéw UnicamCPU i przetgcznikow
komunikacyjnych z szafkami teletechnicznymi - 2 szt. plomb otowianych; potaczeniu modutow UnicamJSCGPS
z szafkami teletechnicznymi - 2 szt. plomb otowianych; uchwytach cyfrowych kamer UnicamD2 - 4 szt. plomb
olowianych.

LICZBA STRON SWIADECTWA
Swiadectwo sktada si¢ z jednej strony.
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1 Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny réwnowazny podpisowi wlasnorecznemu (art. 25 ust. Rozporzadzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23
lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym oraz uchylajgcego dyrektywe 1999/93/WE).

Niniejsze $wiadectwo moze byé okazywane lub kopiowane tylko w calosci.
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